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DE Gebrauchsanweisung

AcuTrace® PLUS ermgglicht die Verbindung von trophon2 mit
Krankenhausinformationssystemen zur automatisierten Freigabe und zentralen
Speicherung und Verarbeitung von Desinfektionsdaten und erlaubt die
parametrische Freigabe.

1. Befolgen Sie zur Aktivierung wéhrend der Erstinstallation von trophon2 die
Anweisungen auf dem Bildschirm.

2. Zur Aktivierung nach der Erstinstallation, wéhlen Sie Folgendes aus:
Menii - AcuTrace — AcuTrace PLUS-Setup.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des trophon2.

HINWEIS: Die Aktivierungskarte ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen.

NL Gebruiksaanwijzing

Met AcuTrace® PLUS kan de trophon2 verbinding maken met
ziekenhuisinformatiesystemen voor het automatisch delen en centraal opslaan en
verwerken van ontsmeéttingsgegevens, en is parametrische vrijgave mogelijk.

1. VO|? de instructies op het scherm voor activering tijdens de eerste installatie van
de frophon2.

2. Voor activering na de eerste installatie selecteert u:
Menu — AcuTrace — AcuTrace PLUS instellen.
3. Volg de instructies op het scherm.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de trophon2 voor meer informatie.

OPMERKING: de Activation Card kan slechts één keer worden gebruikt.
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IT Istruzioni per l'uso

Il trophon AcuTrace® PLUS consente al trophon2 di connettersi ai sistemi informativi
ospedalieri per la condivisione automatica e la memorizzazione ed elaborazione
centralizzata dei dati di disinfezione, e rende possibile il rilascio parametrico.

1. Per attivare durante la configurazione iniziale del trophon2, seguire le istruzioni
sullo schermo.

2. Per attivare dopo la configurazione iniziale, selezionare:
Menii > AcuTrace —» AcuTrace PLUS-Setup.
3. Seguire le istruzioni sul display.
Vedere il Manuale per I'utente del trophon2 per maggiori informazioni.

NOTA: La Activation Card & monouso.

EN Instructions for Use
BT S o P2 S 27A0E g Procesang of SRimschon Hata and
permits Parametric Release.
1. To activate during trophon2 initial setup, follow the onscreen instructions.
2. To activate after initial setup, select:
Menu — AcuTrace — AcuTrace PLUS Setup.
3. Follow the onscreen instructions.
Refer to the trophon2 User Manual for further information.

NOTE: Activation Card is single use only.

FR Consignes d’utilisation

Gréce a I'option AcuTrace® PLUS, le trophon2 peut se connecter aux Systemes
d’Information Hospitaliers. Il permet ainsi le partage automatisé et le stockage et le
traitement centralisés des données de désinfection, mais également la libération
paramétrique.

1. Pour I'activer au cours de la configuration initiale du trophon2, suivez les

instructions qui s’affichent a I'écran.

2. Pour I'activer une fois la configuration initiale terminée, sélectionnez :
Menu —» AcuTrace — Configuration AcuTrace PLUS.

3. Suivez les instructions qui s’affichent a I’écran.

Veuillez consulter le mode d’emploi du trophon2 pour plus d’informations.

REMARQUE : I'Activation Card ne peut étre utilisée qu’une seule fois.

SV Bruksanvisning

AcuTrace® PLUS gor det mojligt att ansluta trophon2 till sjukhusets,
informationssystem for automatisk deln_ln%, samt centraliserad lagring och
behandling av desinficeringsdata, och tillater aven parametrisk frislappning.

1. Folj anvisningarna pa skérmen for att aktivera detta under den inledande
konfigurationen av trophon2.

2. For att aktivera efter den inledande konfigurationen, vélj:

Meny —» AcuTrace — AcuTrace PLUS konfiguration
3. Félj anvisningarna pa skarmen.
Se bruksanvisningen for trophon2 fér ytterligare information.

OBS! Aktiveringskortet ar endast for engangsbruk.

ES Instrucciones de uso

AcuTrace® PLUS permite que el trophon2 se conecte a sistemas de informacion
hospitalaria para compartir de manera automatica y almacenar y procesar de
maneratc,entrallzada los datos de desinfeccion, al igual que permite la liberacion
paramétrica.

1. Paretx elxlctivar durante la configuracion inicial del trophon2, siga las instrucciones en
pantalla.

2. Para activar tras la configuracion inicial, seleccione:

Menu — AcuTrace — Configuraciéon AcuTrace PLUS.
3. Siga las instrucciones en pantalla.
Consulte el manual de usuario del trophon2 para més informacion.

NOTA: la tarjeta de activacion es de un solo uso.

PT Instrucoes de utilizacao

O AcuTrace”PLUS permite ligar o trophon2 aos Sistemas de Informagdes do

Hospital para uma partilha aitomatica e um armazenamento e processamento

gen ra||,z‘ados dos dados de desinfecao, possibilitando ainda uma Libertagao
arametrica.

1. Para uma ativacao durante a configuragao inicial do trophon2, siga as instrugdes
no ecra.

2. Para ativar apos a configuragao inicial, selecione:
Menu AcuTrace Configurar AcuTrace PLUS.

3. Siga as instrugdes no ecra.

Consulte o Manual do Utilizador do trophon2 para mais informagdes.

NOTA: O Cartdo de Ativagao apenas pode ser usado uma Unica vez.
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NO Bruksanvisning

HIAI2.

AcuTrace®” PLUS ?]ar det mulig & koble trophon2 til sykehusinformasjonssystemene
I

for automatisk del
tillatelse til parametrisk frigjering.

ng, sentraliSert lagring og bearbeiding av desinfeksjonsdata samt

1. For & aktivere under forstegangsoppsettet av trophon2 felger du instruksjonene

pa skjermen.

2. For & aktivere etter forstegangsoppsettet velger du:

Meny — AcuTrace — Oppsett av AcuTrace PLUS.

3. Folg instruksjonene pa skjermen.

Se brukerhandboken for trophon2 for mer informasjon.

MERK: Aktiveringskortet er kun for engangsbruk.

Fl Kéyttsohje

AcuTrace® PLUS -sovelluksen avulla trophon2-laite voidaan
an, jolloin desinfiointitietoja akaa
eskitetysti ja voidaan maarittaa parametrit, joi

sairaalatietojarjestelmaan,

automaattisesti ja ke
vapauttaa kayttoon.

naytolla nakyvia ohjeita.

1. Ota sovellus kéyttoon trophon2-laitteen kéyttddnottovaiheessa noudattamalla

0ja voidaan jakaa ha kasitella

2. Ota sovellus kayttoon kayttoonottovaiheen jalkeen valitsemalla:

Valikko —» AcuTrace — AcuTrace PLUS -asetukset.

3. Noudata naytolla nékyvid ohjeita.

Katso lisatietoja trophon2-laitteen kayttdohjeesta.

HUOMAUTUS: Activation Card -kortti on kertakayttoinen.

la tuote voidaan

NL -

RU UHCTpyKUMA NO NpUMeHeHuIo

Cucrema AcuTrace® PLUS nossonsiet nogknioyats trophon2 k 6onbHu4HON
VMH(OPMALIMOHHON CUCTEME Af1s aBTOMATWU3MPOBAHHON Nepeaqn
LEHTparn13oBaHHOTO XpaHeH!s 11 00paboTki AaHHbIX O AE3MHEKLUK, a Takke AaeT
BO3MOXHOCTb MOMb30BaTLCA yHKUMen Parametric Release.

1. YToGbl aKTUBMPOBATL CUCTEMY BO BPEMS Ha4anbHOI yCTaHOBKU trophon2,
BbINOMHUTE YKa3aHWUs Ha JKpaHe.

2. YtoBbl aKTMBMPOBAaTL CUCTEMY MOCMNE HavanbHON YCTaHOBKY, BbibepuTe:

Mento — AcuTrace — Hactpoiika AcuTrace PLUS.
3. BbINonHuTe ykasaHus Ha akpaHe.

tE»onﬁe I'IZOIJDOGHaﬂ MHopmMaLms coaepxutcst B PykoBoacTee nonb3osatenst
rophon2.

MNPUMEYAHMUE: Kapta aktuauum (Activation Card) npegHasHaueHa Tonbko Ans
O[JHOPa30BOTO MPUMEHEHMS.

DK Brugsanvisning

Med AcuTrace® PLUS kan trophon2 forbindes med hospitalsinformationssystemer
for automatiseret deling og centraliseret lagring og behandling af desinficeringsdata,
og produktet tillader parametrisk frigivelse.

1. Felg anvisningerne p& skaermen for at aktivere under den indledende opsaetning
af trophon2.

2. Veelg folgende for at aktivere efter indledende opszetning:
Menu — AcuTrace - AcuTrace PLUS-opsaetning.

3. Folg anvisningerne pé skaermen.

Se brugervejledningen til trophon2 for yderligere oplysninger.

BEMZARK: Aktiveringskort er kun til engangsbrug.
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EN - Date of Manufacture
DE - Herstellungsdatum
FR - Date de fabrication
NL - Fabricagedatum

SV - Tillverkningsdatum
JP -24EH

ES - Fecha de fabricacion
IT - Data di produzione
PT - Data de fabrico

KR - A=

RU - [laTa 13roToBneHns
NO - Produksjonsdato
DK - Fabrikationsdato

FI - Valmistusajankohta

i

EN - Manufacturer
DE - Hersteller

FR - Fabricant

NL - Fabrikant

SV - Tillverkare
Jp -BEE

ES - Fabricante

IT - Fabbricante
PT - Fabricante
KR - ZZ= A

RU - lMpownssoanTens
NO - Produsent
DK - Fabrikant

FI - Valmistaja

dliste / DK - Sy
EN - Product Number EN - Batch No.
DE - Artikelnummer DE - Chargennr.
FR - Code produit FR - N° de lot
NL - Productnummer NL - Partijnr.
SV - Produktnummer SV - Batchnr.
JP -WRES P -NUFES
ES - Numero de producto ES - N.° de lote
IT - Numero prodotto IT - N. partita
PT - Referéncia PT - N.° de lote
KR -HZ Hz KR - i X] =
RU - N2 usgenus RU - N2 naptuu
NO - Produktnummer NO - Batchnummer
DK - Produktnummer DK - Batch nr.
FI - Tuotenumero Fl - Eranumero

EN -European Authorised Representative
DE- Bevollmé&chtigter

FR - Mandataire européen

NL - Geautoriseerde vertegenwoordiger
in Europa

SV - Europeisk auktoriserad representant
P - BRINARIEA

ES - Representante europeo autorizado
IT - Mandatario per I'Europa

PT - Mandatério europeu

KR -3¢ fEciz(el

RU - YnonHoMoueHHblI npeacTasutens EC
NO - Europeisk autorisert representant
DK - Europzeisk autoriseret repraesentant
FI - Valtuutettu edustaja Euroopassa

lacutrace

EN - AcuTrace® RFID Zone
DE - AcuTrace® RFID-Zone
FR - Zone RFID AcuTrace®
NL - RFID-zone AcuTrace®
SV - AcuTrace® RFID-zon
JP - AcuTrace® RFIDY —>
ES - Zona RFID AcuTrace®
IT - Zona RFID AcuTrace®

PT - Zona RFID do AcuTrace®

KR - AcuTrace® RFID ¥4
RU - 3oHa RFID AcuTrace®
NO - AcuTrace® RFID-sone
DK - AcuTrace® RFID-zone
Fl - AcuTrace® RFID -alue

®

EN - EU Importer

DE - EU-Importeur

FR - Importateur UE

NL - Importeur in EU

SV - EU-importér

JP -EUBIAH

ES - Importador de la UE

IT - Importatore UE

PT - Importador da UE

KR - EU =ei2iH|

RU - Mmnoptep EC

NO - EU-importer

DK - EU-importer

FI - Maahantuoja Euroopan
Unionin alueella




